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分析天平的分类是怎样的？

分析天平的校正方式：可以分为内校型，外校型。所谓内校，就是电子天平带有内
部标定砝码，方便随时调取，一键进行标定。外校型必须要按校正键，从外部放砝
码进行人工校正，慢慢旋动升降枢钮，开启天平，观察指针的摆动范围，如指针摆
动偏向一边，可调节天平梁上零点调节螺丝。 分析天平是比台秤更为精确的称量仪
器，可精确称量至0.0001g（即0.1mg）以上。分析天平类型多种多样，但其原理
与使用方法基本相同。机械天平根据杠杆原理，当天平达平衡时，物体的质量即等
于砝码的质量。电子分析天平多采用电磁平衡方式，因称出的是重量，需要校准来
消除重力加速度的影响。萊垍頭條

天平的资料？
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天平，一种衡器。由支点（轴）在梁的中心支着天平梁而形成两个臂，每个臂上挂
着一个盘，其中一个盘里放着已知质量的物体,另一个盘里放待测物体，固定在梁上
的指针在不摆动且指向正中刻度时的偏转就指示出待测物体的质量。天平是一种等
臂杠杆。天平是一种衡器，是衡量物体质量的仪器。它依据杠杆原理制成，在杠杆
的两端各有一小盘，一端放砝码，另一端放要称的物体，杠杆中央装有指针，两端
平衡时，两端的质量（重量）相等。现代的天平，越来越精密，越来越灵敏，种类
也越来越多。我们都知道，有普通天平、分析天平，有常量分析天平、微量分析天
平、半微量分析天平，等等。萊垍頭條

分析天平精确度？

精确度是0.1mg。頭條萊垍

分析天平是准确称量一定质量物质的仪器，它的精确度比普通天平秤更高，一般可
达0.1mg，根据不同需求还可达到更高的精确度。分析天平分为机械式和电子式两
种，一般常用的是电子分析天平。萊垍頭條

分析天平的使用？

天平的使用方法：萊垍頭條

1.要放置在水平的地方，游码要归零。萊垍頭條

2.调节平衡螺母（天平两端的螺母）调节零点直至指针对准中央刻度线。萊垍頭條

3.左托盘放称量物，右托盘放砝码（左物右码）。根据称量物的性状应放在玻璃器
皿或洁净的纸上，事先应在同一天平上称得玻璃器皿或纸片的质量，然后称量待称
物质。垍頭條萊

分析化学中的常用分析仪器有什么？

常见的化学分析仪器，即滴定分析和重量用的常见的分析仪器： 萊垍頭條

1、滴定管：包括25ml和50ml的酸式滴定管、25ml和50ml的碱式滴定管、微量滴
定管（10ml）；还有棕色滴定管； 垍頭條萊

2、移液管：单标线移液管（1、2、5、10、20、25、50
ml等规格）、刻度移液管（0.5、1、2、5、10、20ml等规格）； 萊垍頭條
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3、容量瓶：5、10、25、50、100、200、250、500、1000、2000ml等规格；
頭條萊垍

4、量筒：萊垍頭條

5、10、25、50、100、250、500、1000、2000ml等规格；还有量杯式量筒，
5、天平：（1）分析天平（分 0.1 mg或
0.01mg感量）；分阻尼天平和电子天平；目前主要是使用电子天平。萊垍頭條

（2）普通电子秤：感量分0.1、1、5、10、100g，已经代替“托盘天平”（使用
砝码天平）。頭條萊垍

天平上显示fact闪烁怎么办？

电子天平不管什么系列，何种品牌，一旦出现天平插上电源开机一闪就灭或是不能
开机的情况，主要因为两种原因：頭條萊垍

第一种可能是电池缺电，建议更换电池或充电；垍頭條萊

另一种可能是使用交流电的电子天平很有可能是接口松动，建议检查电源连接线。
希望我的回答可以帮您解决问题！萊垍頭條
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